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CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

INVITACIÓN PÚBLICA ON-IP-02-2022
PRIMERA CONVOCATORIA

La Caja de Salud de la Banca Privada, Oficina Nacional, invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR – PRIMERA CONVOCATORIA

	Tipo de Convocatoria: Invitación Publica

	Forma de adjudicación: Por Ítem

	Sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y PRECIO

	Encargados de atender consultas: Ing. Alvaro Garay
                                                       Ing. Raul Lara

	Correo electrónico: alvaro.garay@csbp.com.bo
                             raul.lara@csbp.com.bo

	Teléfono: 2392395 int. 1177

















INVITACION PUBLICA - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR – PRIMERA CONVOCATORIA
	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR Y DIRECCIÓN 

	1
	Invitación y publicación del Pliego de Condiciones 
	25/04/2022
	
	Página Web:  https://portal.csbp.com.bo/

	2
	Inspección Previa
	-
	-
	No aplica

	3
	Consultas Escritas
	Hasta:
04/05/2022
	Hasta
Hrs.16:00
	Dirigidas a:
proveedores@csbp.com.bo

	4
	Reunión de Aclaración
	Hasta:
06/05/2022
	Hasta
Hrs.10:00
	Vía Zoom, en la siguiente dirección:  

Meeting ID: 878 0346 0751 
Passcode: 845617


	5
	Presentación de Ofertas
	Hasta: 
16/05/2022
	Hasta:
Hrs.10:00
	Presentación Física:   Calle Federico Zuazo Esq. Reyes Ortiz Edificio Gundlach (Anexo) P2 Recepción

	6
	Apertura de Ofertas.
	Hasta:
16/05/2022
	Hasta:
Hrs.10:30
	Vía Zoom, en la siguiente dirección:  

Meeting ID: 878 0346 0751 
Passcode: 845617


	7
	Resultado Del Proceso
	6/06/2022
	Página Web:  https://portal.csbp.com.bo/





(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.


	PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

	1. NORMATIVA APLICABLE
	La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP) en adelante denominada “Convocante”, en el marco de su Reglamento de Compras, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº011/2022 del 23 de febrero de 2022, a través del presente proceso, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, bajo las condiciones del presente Pliego de Condiciones (PC)

	2. PROPONENTES ELEGIBLES
	De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Compras de la CSBP, en esta convocatoria podrán participar:
a) Empresas legalmente constituidas en Bolivia.
b) Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia.

	3. INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

	Está prohibida la contratación de bienes, obras o servicios, a proveedores que incurran en las siguientes incompatibilidades: 
· Tener proceso judicial pendiente de resolución con la Caja de Salud de la Banca Privada.
· Resolución de contratos u órdenes de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año. 
· Desistimiento a la suscripción de contrato u orden de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año. 
· Tener sociedad con personal de administración, ejecutivos y directores del CSBP.
· Parentesco hasta segundo grado de afinidad o consanguineidad entre los socios, accionistas o ejecutivos representantes del proveedor y los ejecutivos del CSBP, trabajadores con atribución de decisión o que participen directamente en los procesos de contratación y los trabajadores del Área de Administración de la Nacional y Regionales. 
· Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto.
Estar sujeto a un conflicto de intereses como se define a continuación: 
· Sea una persona natural o jurídica, en forma asociada o no, asesore o haya asesorado a la CSBP en cualquier etapa del proceso de contratación que se lleve a cabo.
· Sea una persona natural o jurídica o sus filiales, que haya sido contratada para la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios generales a favor de la CSBP, en cuyo caso no podrá prestar servicios de consultoría respecto a los mismos o a la inversa. 
· Los trabajadores del CSBP, que de cualquier forma participen en un proceso de contratación no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o jurídicas que asuman la condición de proponentes. En ese sentido, se entenderá que existe conflicto de intereses en toda situación o evento en que los intereses personales de los ejecutivos o funcionarios del CSBP interfieren con las atribuciones o deberes que les competen a estos; o los llevan a actuar por motivaciones diferentes al correcto y real cumplimiento de sus responsabilidades en perjuicio de los intereses de la CSBP. 
· Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto. 

	4. RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE

	Desde el inicio del proceso hasta la adjudicación:
4.1. El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y los empleados de la CSBP, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita en todo lo que se refiere a la presente convocatoria, con excepción de la reunión de aclaración.
4.2. Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier empleado de la CSBP hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la separación del empleado del proceso de contratación y lo someterá a proceso administrativo.
4.3. Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP, que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente.

	5. NOMINA DE PERSONAL JERARQUICO DE LA CSBP
	5.2 Instancia de Aprobación:
Lic. Patricia Crespo		Gerente Administrativo Financiero 
Dr. Edgar Butrón 			Gerente Médico. 
5.3 Las autoridades de la CSBP que ocupan cargos ejecutivos son:
Lic. Joaquín López                	Gerente General 
Lic. Patricia Crespo		Gerente Administrativo Financiero 
Dr. Edgar Butron 			Gerente Médico 

	6. IDIOMA

	La propuesta, los documentos relativos a la misma y toda la correspondencia que         se intercambie entre la CSBP deberá ser en español.

	7. MONEDA
	Los precios de la propuesta, el monto del contrato y los pagos a realizar serán en bolivianos

	8. COSTO DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION 
	Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, serán asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

	9. NOTIFICACIÓN

	Las notificaciones con los resultados de las diferentes actividades llevadas a cabo en el presente proceso de contratación y que deban ser de conocimiento de los potenciales proveedores, se las efectuará:
a) En las oficinas de recepción de documentos de la CSBP a donde podrán apersonarse los proponentes o potenciales proponentes para recepcionarlas en forma física.
b) A través de correo electrónico oficial de los participantes. El documento de envío incorporado al expediente del proceso de contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío.
c) En la página web de la CSBP, en cuyo caso, de no haberse notificado en función a los incisos a) y b) del presente numeral, la notificación se dará por realizada en la fecha de su publicación.

	10. CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION 
	La CSBP podrá cancelar el presente proceso de contratación hasta antes de la suscripción del contrato, cuando:
a) Exista un hecho de fuerza mayor o caso fortuito irreversible que no permita la culminación del proceso.
b) Se hubiera extinguido la necesidad de la contratación.
c) La ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la CSBP.
La CSBP no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

	11. SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION 
	La suspensión procederá, cuando, a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso.
Los plazos y actos administrativos se reanudarán desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando los plazos y notificando la reanudación del proceso de contratación.
Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.
El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la misma gestión, caso contrario, deberá procederse a su cancelación.

	12. ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION 
	La anulación hasta el vicio más antiguo del presente proceso de contratación, desde el inicio hasta antes de la suscripción del contrato, procederá cuando se desvirtúe la legalidad y validez de un proceso, debido a:
a) Incumplimiento o inobservancia al Reglamento de Compras de la CSBP en el desarrollo del presente proceso y a lo establecido en este PC. 
b) Error en el PC.




	PARTE II
PREPARACIÓN DE LA OFERTA

	13. PREPARACIÓN DE OFERTA
	Los potenciales proponentes que se encuentren en capacidad de proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación deberán preparar sus propuestas conforme a los requisitos y condiciones establecidos:
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
· Carta de presentación y declaración jurada firmada por el representante legal del proponente, de acuerdo al Formulario N°1, en original.
· Identificación del proponente, de acuerdo al Formulario N°2, en original.
· GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA: Garantía a primer requerimiento o Póliza de Garantía a Primer Requerimiento , emitida a nombre de la Caja de Salud de la Banca Privada, por el monto equivalente al uno por ciento (1.0%) del valor de la propuesta económica presentada, con validez de 90 días calendario computados a partir de la fecha de presentación de propuestas, con característica de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.
Ejecución: esta garantía será ejecutada:
· Cuando el proponente retire su propuesta con posterioridad al cierre de recepción de propuestas.
· Cuando el proponente adjudicado no presente los documentos originales o fotocopias legalizadas presentadas en fotocopia en su propuesta.
· Cuando el proponente adjudicado no presente la garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato
· Cuando el proponente adjudicado no suscriba el contrato en el plazo establecido. 
Devolución: esta garantía será devuelta:
· Al proponente adjudicado, cuando entregue la garantía de cumplimiento de contrato
· A los otros proponentes, una vez suscrito el contrato
· Después de la declaratoria desierta de la convocatoria
· Cuando la CSBP solicite la extensión del periodo de validez de propuesta y el proponente rehúse aceptar la solicitud.
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
· Formulario N°3 de Especificaciones Técnicas, identificado en los Anexos de este documento, en original (para cada ítem).
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA ADJUDICACIÓN POR ITEMS
· La propuesta económica debe ser presentada en el Formulario N°4 Propuesta Económica, identificado en los Anexos de este documento, en original.

	14. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
	La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.
En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o de Reclamación, la CSBP podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, si éstas fueron solicitadas, para lo que se considerará lo siguiente: 
a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiera solicitado.
b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.
c) Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente    presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta. 

	15. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
	Las propuestas deben ser presentadas en horario, fecha y lugar establecidos en la convocatoria.
La propuesta debe incluir un índice que permita la rápida ubicación de los     documentos presentados. 
El original de la propuesta deberá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el representante legal del proponente.
No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de inhabilitación.
La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia DIGITAL.

	16. PRESENTACIÓN DE OFERTA
	La recepción de ofertas se realizará de forma física.
OFERTA FISICA: 
La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos. El rótulo del sobre podrá ser el siguiente:[image: ]
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
OFICINA NACIONAL,
LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA Calle Federico Zuazo Esq. Reyes Ortiz Edificio Gundlach (Anexo) P1 Recepción

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:
__________________________________________________
CÓDIGO: ON-IP-02-2022
“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR”
PRIMERA CONVOCATORIA

__________________________________________________
CÓDIGO: LP-
PRIMERA CONVOCATORIA

No abrir antes de horas del día  de de 2022
No abrir antes de horas del día  de de 2022











Antes del vencimiento del plazo de presentación de propuestas, mediante nota expresa firmada por el representante legal, el proponente podrá solicitar la devolución de su propuesta para realizar modificaciones y/o complementaciones a la misma.
Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.
Una vez vencido el plazo de presentación, las propuestas no podrán ser    modificadas o complementadas. Para este último caso, en la etapa de evaluación, la Comisión de Calificación podrá solicitar al proponente presentar documentación legal o administrativa faltante.
El proponente podrá mediante nota expresa, desistir de continuar participando en el proceso de contratación, solamente hasta antes de la hora límite de recepción de propuestas; decisión que dará lugar a la devolución del sobre presentado por el proponente, debiendo registrarse la devolución en el Libro de Actas o Registro Electrónico. 
La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

	17. RECHAZO DE OFERTAS
	Toda propuesta que llegue y pretenda ser entregada después de la hora límite fijada para la recepción de propuestas, NO será recibida, registrándose tal hecho en el mencionado libro o registro electrónico. 

	18. ACTO DE APERTURA

	El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir por zoom.
Se abrirán los sobres por orden de entrega, dándose lectura al nombre del proponente y el monto de su propuesta económica. Se dará a conocer el precio de las propuestas económicas.
Se dará lectura a los documentos administrativos y técnicos.
Se levantará Acta circunstanciada de todas las actuaciones administrativas precedentemente mencionadas, incluidas las observaciones que pudieran existir, debiendo firmar digitalmente la misma todos los miembros de la Comisión de Calificación.
Si no se presenta ninguna propuesta, la Comisión de Calificación dará por concluido el acto. Posteriormente elaborará el informe respectivo, recomendando al Comité de Contrataciones declare desierta la convocatoria.

	19.  ERRORES NO SUBSANABLES
	Es aquel que incide en la propuesta presentada y es objeto de inhabilitación por la ausencia total o parcial de los siguientes documentos y formalidades: 
a) Propuesta Técnica. 
b) Propuesta Económica. 
c) Garantía de seriedad de Propuesta.
d) Si producto de la revisión aritmética, el monto total de la propuesta y el monto verificado por la comisión de calificación, tiene una diferencia mayor al 2%. En el caso de procesos de contratación por ítems o lotes, este 2% establecido es por ítem o lote. 
e) Falta de firma del representante legal en las declaraciones juradas.

	20.  ERRORES SUBSANABLES
	a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente PC;
b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada;
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente PC.
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación.

	21.  INHABILITACION DE LAS PROPUESTAS
	La Comisión de Calificación debe inhabilitar una propuesta si se presentaran una o más de las siguientes causales:
a) Si se evidencia que la empresa proponente está en proceso de disolución o con serios indicios de ser declarada en quiebra.
b) Si se evidencia la falsedad o inconsistencia en la documentación presentada. 
c) Si se evidencia que la empresa proponente ha incurrido en prácticas fraudulentas y/o corruptas.
d) Si durante la evaluación de propuestas, después del plazo otorgado, el proponente no presenta la documentación faltante requerida.
e) Si se presenta una de las causales de incompatibilidad o impedimento para participar en los procesos de contratación, establecidas en el presente PC.
f) Cuando en un proceso de contratación se demuestre cualquier relacionamiento por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP que no sea en forma escrita.
g) Si se presenta una de las causales de Errores No Subsanables, establecidas.
h) Si el proponente, a solicitud de la CSBP, no renueva la Boleta Bancaria (Fianza Bancaria) de Seriedad de Propuesta.
i) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.
j) Si la propuesta no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el PC.



	PARTE III
EVALUACIÓN DE OFERTAS

	22. SISTEMA DE EVALUACION Y ADJUDICACION 
	La calificación de propuestas, se efectuará utilizando el sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y PRECIO. 

	23. OBJETIVO

	La metodología de evaluación basada en calidad y precio, tiene como objetivo adjudicar a la propuesta que obtenga el puntaje más alto, resultante de la evaluación de la calidad (oferta técnica y/o propuesta técnica) y la evaluación del precio (oferta económica), previo cumplimiento de los requisitos establecidos.


	FACTORES A CALIFICAR
	PUNTAJE

	Propuesta Económica
	40 puntos

	Propuesta Técnica
	60 puntos

	Puntaje Total              
	100 puntos





	24. METODOLOGIA 
	Una vez recibidas y aperturadas las propuestas, se procederá a la evaluación de TODAS. Primero se evalúan los requisitos establecidos aplicando el método CUMPLE o NO CUMPLE e inhabilitando a las que no cumplan con su presentación o no subsanen las observaciones en el plazo otorgado, si existieran
En una segunda instancia se evalúan todas las ofertas técnicas para la obtención de los respectivos puntajes, aplicando los criterios de calificación predeterminados. Asimismo, de manera paralela, para la obtención del puntaje de las ofertas económicas, se evalúan las mismas asignando el mayor puntaje a la oferta con el menor precio y asignando a las otras propuestas un puntaje inversamente proporcional al valor de sus propuestas, aplicando la siguiente fórmula:
PEP  = (MPO/PP)*PA
Donde:
PEP   = Precio Evaluado de la Propuesta
MPO  = Menor Precio Ofertado
PP      = Precio propuesto
PA      = Puntaje Asignado a la Oferta Económica
El puntaje final se obtendrá sumando los puntajes obtenidos en la evaluación de la oferta técnica y la oferta económica.

	25.  PLAZO DE ENTREGA:
	Los plazos de entrega de los ítems adjudicados se realizarán de acuerdo al siguiente cuadro:

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	CANTIDAD SOLICITADA
	PLAZO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIO)

	1
	Autorefractómetro (pediátrico)
	1
	60

	2
	Magnetoterapia
	2
	60

	3
	Electrocardiógrafo
	1
	45

	4
	Pantoscopio de pared
	4
	60

	5
	Sillón de otorrinolaringología
	1
	60

	6
	Equipo de ureteroscopio flexible
	1
	60

	7
	Colposcopio
	1
	60

	8
	Lampara quirúrgica
	1
	60

	9
	Mesa de quirófano
	1
	60

	10
	Desfibrilador / monitor
	2
	45

	11
	Incubadora multiparámetro neonatal
	1
	60

	12
	Lithotriptor intracorporea
	1
	60

	13
	Carro de curación de enfermería
	1
	45



Los plazos de entrega no podrán superar los plazos establecidos, una vez suscrito el contrato.

	26. CALIFICACION FINAL
	La Comisión de Calificación emitirá el Informe Final de evaluación recomendando la adjudicación a la propuesta mejor calificada, sin que necesariamente sea aquella cuyo precio ofertado y leído en el acto de apertura fue el más bajo.
El puntaje final por ítem se obtendrá sumando los puntajes obtenidos en la evaluación de la oferta técnica y la oferta económica.
El procedimiento para la evaluación de la propuesta técnica (calidad) y propuesta económica (Precio); así como la obtención del puntaje final se repetirá para todos y cada uno de los ítems requeridos.
La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación por ítems y precios unitarios de los bienes que tengan la propuesta con el MAYOR PUNTAJE resultante de la suma obtenida en la evaluación técnica y la evaluación económica.

	27. PLAZO DE EVALUACION 
	La comisión de calificación evaluará la o las propuestas y preparará el Informe de Calificación Final y Recomendación en un plazo estimado de quince (15) días hábiles.
Este informe será remitido con carácter de recomendación y no creará derecho alguno a favor del o los proponentes adjudicados.
En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas.

	28. CONTENIDO DEL INFORME DE CALIFICACION FINAL Y RECOMENDACIÓN 
	El informe de calificación final y recomendación, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:
a) Nómina de los proponentes y precios ofertados
b) Cuadros comparativos
c) Cuadros y formularios de evaluación de la propuesta técnica y la propuesta económica
d) Cuadros que detalle los ítems que se recomienda adjudicar, señalando precio referencial, precio adjudicado y diferencia.
e) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.
f) Detalle de inhabilitación de propuestas, ítems o lotes, según corresponda, señalando en cada caso la causal correspondiente.
g) Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes
h) Recomendación de aclaración o declaratoria desierta.



	PARTE IV
SUSCRIPCION DE CONTRATO

	29. GARANTIA O POLIZA A PRIMER REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
	Tiene por objeto garantizar el cumplimiento y conclusión del contrato. Su monto debe ser equivalente al 7% (siete por ciento) del valor total del contrato y vigente desde la fecha fijada para la firma del contrato hasta 120 días calendario posteriores al mismo, con característica de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.
Esta garantía será devuelta, cumplido el plazo de validez de la misma (120 días calendario), existiendo conformidad de la Unidad Solicitante.
La CSBP ejecutará esta garantía por incumplimiento de las cláusulas específicamente pactadas en el contrato o cuando el proveedor no cumpla con la renovación en el plazo señalado por la CSBP.

	30. GARANTIA DE BUEN FUCIONAMIENTO
	Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del bien adjudicado; en el caso que la Unidad Solicitante lo requiera con vigencia de 1 año a partir de la fecha fijada para la entrega del bien, con características de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.
Estas garantías serán devueltas, cumplido el plazo de validez de la misma, existiendo conformidad de la Unidad Solicitante.

	31. PRESENTACION DE DOCUMENTOS
	El proponente adjudicado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, computables a partir de la notificación de Adjudicación, deberá presentar los documentos en original o fotocopia legalizada declarados en su propuesta.
La CSBP, en forma unilateral o a solicitud escrita del proponente adjudicado, podrá ampliar el plazo de presentación de documentos requeridos hasta siete (7) días hábiles adicionales, comunicando al proponente adjudicado en forma escrita la ampliación de dicho plazo.
Cuando el asesor legal al efectuar la revisión de documentos observe la omisión o falta de alguno de ellos o alguna irregularidad que dificulte la elaboración del contrato, otorgará al proponente adjudicado a través de la Instancia de aprobación del proceso de, un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las observaciones.
Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de documentos requeridos para la firma del contrato, se ejecutará la garantía de seriedad de propuesta. 
Si se utilizó el sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y COSTO, se adjudicará a la propuesta que haya obtenido el segundo lugar en el puntaje total.
En estos casos los plazos se computarán nuevamente a partir de la notificación de Adjudicación.

	32. MODIFICACIONES AL CONTRATO
	Se aplicarán modificaciones al contrato, cuando el cambio instruido por la CSBP afecte el plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.



	PARTE V
ESPECIFICACIONES TECNICAS

	ITEM 1. AUTOREFRACTÓMETRO (PEDIÁTRICO)
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca: 

	Modelo: 

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	FUNCIÓN

	Equipo para apoyo al profesional en salud en detección, de forma rápida y fácil, problemas visuales de pacientes a partir de los 6 meses, de forma no invasiva.

	CARACTERÍSTICAS

	De fácil uso

	Con modalidades de atraer atención de los niños
· Sonido y luces o mejor

	Optometría automática

	Modos de operación
· Binocular y/o monocular

	Equipo móvil o fijo
· En caso de móvil (las baterías deben ser recargables y tener una duración mayor a 5hrs)
· Interface exportación de informe inalámbrica o USB
· Impresión sin controladores

	REFRACCION

	EQUIVALENTE ESFÉRICO:
· Intervalo: de -7,50 D a +7,50 D en incrementos de 0,25 D o mejor
· Precisión: de -3,50 D a 3,50 D, ± 0,50 D o mejor
· De -7,50 D a < -3,50 D, ± 1,00 D
· De > 3,50 D a 6,00 D, ± 1,00 D

	CILÍNDRICO:
· Intervalo: de -0,00 D a +3,00 D en incrementos de 0,25 D o mejor
· Precisión: de 0,00 D a 1,50 D, ± 0,50 D o mejor
· De > 1,50 D a 3,00 D, ± 1,00 D

	EJE CILÍNDRICO:
· Intervalo: de 1 a 180 grados en incrementos de 1 grado o mejor
· Precisión: ± 5 grados (para valores de cilindro > 0,5 D) o mejor

	TAMAÑO DE LA PUPILA:
· Intervalo: de 4,0 a 9,0 mm en incrementos de 0,1 mm o mejor
· Precisión: ± 0,1 mm

	DISTANCIA DE LA PUPILA:
· Intervalo: de 35 mm a 80 mm en incrementos de 1 mm o mejor
· Precisión: ± 1 mm o mejor.

	TIEMPO DE SELECCIÓN: 1 s
· Distancia de selección: 1 m ± 5 cm o mejor
· Objetivo de fijación: patrón visual aleatorio y sonido audible o mejor

	ACCESORIOS REQUERIDOS

	Maleta de transporte

	Tripoide de cámara (opcional)

	Impresora u opción de acoplar al sistema de la institución

	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

	· Funcionará con red eléctrica monofásica, 220 - 230 v, 50 Hz. (en caso de equipo fijo)
· Cargador de baterías (en caso de equipo móvil)

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo. 

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación.

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación).

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%.

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial.

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	[bookmark: _Hlk101269740]GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada.
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 2. MAGNETOTERAPIA
CANTIDAD: 2 EQUIPOS
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	CARACTERÍSTICAS TECNICAS

	Campo magnético de pulso variable de fuerza

	Dirección de flujo magnético constante

	Flujo magnético detectado por electrodos grandes

	Electrodos que generen calor profundo y micro vibraciones o mejor

	De al menos de 3 pasos de temperatura o mejor

	Calentamiento rápido o instantáneo

	De al menos 2 canales de salida

	Controles de temperatura 40°c – 65°c ajustable en 3 pasos o mejor

	Microvibraciones 50-120 veces por segundo o mejor

	Electrodos grandes de al menos 470x200x25mm o mejor

	Carrito de transporte (Opcional)

	ACCESORIOS REQUERIDOS

	2 electrodos grandes (por cada equipo) o mejor

	Cintas de sujeción 

	Detector magnético

	Cables de poder 2m o mejor

	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

	Con fuente de alimentación de 230 VaC, 50 Hz.

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 3. ELECTROCARDIOGRAFO
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	CARACTERÍSTICAS TECNICAS

	PANTALLA:
·  LCD o TFT 
·  A color 
·  Tamaño 7” o mayor
·  Con visualización de curvas y valores numéricos

	Teclado alfanumérico para ingresar datos de paciente o mejor

	Muestra todas las ondas de 3,6 o 12 derivaciones o mejor opción 

	Velocidad de al menos 3 velocidades diferentes de 5, 25 y 50 mm/s

	PROGRAMA DE MEDICION DEL ECG
· Mediciones automáticas de la amplitud de las ondas (P, Q, R, S, T)
· Mediciones automáticas de los intervalos del ECG (PR, QRS, QT, QTC Y RR)

	Selección de sensibilidad: 5, 10, 20mm/mV o mejor

	Modo de registro manual y automático

	Impresora térmica 

	Impresión de ECG de 3, 4 y 6 canales o mejor 

	Selección de entre al menos 3 formatos de impresión que incluya mediciones, interpretación y datos del paciente.

	Memoria incorporada.

	Capacidad de almacenamiento de estudios de pacientes al menos 100.

	Datos de muestreo de ECG
· Forma de onda
· Información del paciente
· Ajustes de grabación
· Modo de operación
· Frecuencia cardiaca
· Marca de sincronización QRS
· Mensajes de error

	Protección contra descargas de desfibrilador

	Detección de marcapasos

	Sistema de alarma audible y visual
· Fallo cardiaco
· Fibrilación ventricular
· Taquicardia
· Bradicardia
· Mala conexión o desprendimiento de electrodo
· Ruido

	Software ECG Viewer (opcional)

	Interfaz de comunicación:
· LAN
· RS 232
· USB
· O mejor

	Alimentación eléctrica y batería recargable

	ACCESORIOS REQUERIDOS

	1 cable para pacientes de 10 puntas

	1 set de electrodos perilla

	1 set electrodos pinza

	1 gel conductor

	3 pliegos de papel térmico para impresión

	1 cable de poder tipo nema

	Carro de transporte (opcional)

	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

	Deberá funcionar con red eléctrica monofásica, 220 - 230 v, 50 Hz

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 4. PANTOSCOPIO DE PARED
CANTIDAD: 4 EQUIPOS
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	CARACTERISTICAS TECNICAS

	Unidad de diagnóstico mural.

	Con facilidad de limpieza y desinfección

	MANGOS

	Ergonómicos antideslizantes

	Cable en espiral extendible 2 mtrs o mejor

	Control de intensidad luminosa

	El número de mangos de al menos 3.

	Conexión y reconexión automática de los mangos al extraerlos o introducirlos en el soporte

	CABEZALES

	Compatibles con los mangos.

	Fuente de luz le o xenón

	Tiempo de vida útil de la lampara ≥ 10.000 hrs.

	Con sustitución fácil de lampara

	El número de cabezales al menos 3, o mejor

	Con dispositivo antirrobo (opcional)

	TIPOS DE CABEZALES REQUERIDOS

	Oftalmoscopio
· # aperturas ≥ 5 o mejor
· # filtros 2 o mejor (a elección de área)

	Otoscopio
· Aumento 3x o mejor
· Transmisión por fibra óptica

	Retinoscopio
· Carcasa a prueba de polvo
· Tornillo moleteado 360°

	ACCESORIOS REQUERIDOS

	Espéculos reutilizables para otoscopio 30 piezas, tamaño a elección de la institución

	Lampara de repuesto por cada tipo cabezal.

	Transformador de pared

	Cabezales
· Otoscopio
· Oftalmoscopio
· Retinoscopio

	Cable de poder

	Mangos.

	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

	Funcionará con red eléctrica monofásica, 220 - 230 v, 50 Hz

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 5. SILLÓN DE OTORRINOLARINGOLOGIA
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

	Sillón eléctrico para examen de otorrinolaringología

	Para procedimientos en pacientes adultos y pediátricos

	DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

	Movimiento de ascendencia y descendencia

	Reclinación 120º o superior.

	Bajo nivel de ruido

	Altura variable desde mínimo 570 mm o mejor; a máximo 700 mm o mejor.

	Color disponible (especificar)

	Base metálica fija y pesada.

	Rotación 180°c (90°c izquierda y 90°c derecha) o mejor.

	Plataforma del paciente, tapizado con secciones: 
· Cabecera
· Espaldar
· Asiento
· Extensión de piernas
· Apoya brazos.

	Tapizado de espuma viscoelástica (memory foam)

	Densidad de espuma 45.

	Movimientos eléctricos 
· Sillón eléctrico motorizado.
· Controles de mando manual.
· Pedal de control o control remoto alámbrico.
· Control de mando inalámbrico (opcional).

	Dimensiones aproximadas
· Capacidad de carga 100Kg o superior

	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

	Funcionará con red eléctrica monofásica, 220 - 230 v, 50 Hz

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta.

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 6. EQUIPO DE URETEROSCOPIO SEMIRIGIDO 7fr
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	CARACTERISTICAS TECNICAS

	Semirigido con fibra óptica de alta resolución.

	Angulo de visión 0

	Punta distal 7,5fr

	Diseño atraumático.

	Canal de trabajo 5.4fr 430mm de longitud

	Autoclavable

	Equipo ergonómico

	Para entradas de sondas litotricia balística y fibra laser

	ACCESORIOS

	Pinza extractoras de cálculo bidente o dos garras
· Empuñaduras y mango de acero inox
· Sistema de presión negativa o mejor
· Estabilidad y fijación para extracción

	Pinza extractora de cálculo tridente o de tres garras
· Empuñaduras y mango de acero inox
· Sistema de presión negativa o mejor
· Estabilidad y fijación para extracción

	Canastilla con canal de trabajo
· Empuñaduras y mango de acero inox
· De tres entradas o mejor
· Entradas compatibles o disponibles para sonda, aspiración y cestas extractoras
· Diámetro al menos 3fr.

	Canastilla ureteral flexible sin punta
· Mango y acero inoxidable
· Cesta sin punta
· Cables de alta resistencia
· Extremadamente flexibles

	Alambre guía zebra 0,035” x 150cm
· Compuesto de nitinol
· Punta recta, cónica atraumática que reduce el riesgo de perforación de tejido

	ACCESORIOS REQUERIDOS

	Ureteroscopio

	Pinza extractora de cálculo bidente o dos garras

	Pinza extractora de cálculo tridente o de tres garras

	Canastilla con canal de trabajo

	Canastilla ureteral flexible sin punta

	Alambre guía zebra 0,035” x 150cm

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 7. COLPOSCOPIO
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	CARACTERISTICAS TECNICAS

	Colposcopio binocular con brazo articulable

	5 niveles de magnificación (3x, 4x, 7x,11x, 17x) o mejor

	Oculares 12.5x o mejor

	Filtro verde

	Sistema de iluminación

	Adaptador de video integrado

	ESPECIFICACIONES

	Binoculares: recto f=160mm o mejor

	Objetivo:   f:300 mm o mejor

	Oculares:   12,5x amplia angulación o mejor

	Ajuste de dioptrías: -5d a +5d o mejor

	Magnificación total: (3x, 4x, 7x,11x, 17x) o mejor

	Campo visual

	Distancia inter pupilar ajustable 55 mm a 75mm o mejor

	Enfoque:
· Macro: con movimiento del brazo 
· Micro: rango de 10mm o mejor

	Distancia de trabajo: 300 mm o mejor

	ILUMINACION

	Sistema de iluminación o fuente de luz
· Foco halógeno, xenón o led

	Campo de iluminación: 60 mm

	Filtro verde

	BRAZO

	Tipo: brazo pantografico

	Rango de alcance total: 700mm o mayor alcance

	Angulo de rotación: 270 grados o mejor

	Elevación: 350 mm o mayor

	COLUMNA

	Base móvil con frenos.

	Altura del objetivo al piso
· Mínimo 1000mm o mejor
· Máximo 1350mm o mejor

	CAMARA

	Captura de video digital.

	Captura de imágenes.

	Imagen en HD 1024x768 o mejor

	Salida de video DVI, HDMI o mejor

	Balance de blancos, manual y automático

	Imagen espejo: rotación normal/ horizontal

	SISTEMA

	Compatible con S:O.: Windows 10 (x64)

	Software o aplicación libre o con licencia personal con opción a cambio de dispositivo.

	Con opción de generar informes

	ACCESORIOS REQUERIDOS

	Cámara CCD para Colpoview

	Monitor de colores

	Binoculares de 45°c de inclinación f=160mm

	Objetivos: f=250mm, 400mm

	Adaptador para cámara CCD: f=65mm

	Cámara compacta CCD: 480 líneas de resolución

	Soporte de colposcopio

	Cables conectores para el funcionamiento del equipo.

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA

	Deberá funcionar con red eléctrica monofásica, 220 - 230 v, 50 Hz.

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta-

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	El proponente deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 8. LAMPARA QUIRURGICA
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Tecnología de iluminación de última generación con Leds blancos.

	Iluminación ambiental para cirugías endoscópicas

	2 cúpulas con soportes ligeros y fáciles de manejar

	Opción a crecimiento en el fututo hasta 4 brazos sin necesidad demodificación de la configuración inicial requerida

	Opción de crecimiento en brazos adicionales para cupulas de luz, monitores, cámaras, etc.

	Capacidad de conexión a sistemas de quirófanos integrados.

	Sistema de suspensión con capacidad de soportar giro de ambos brazos continuo de 360 grados.

	Control de intensidad de luz en cada brazo o cúpula.

	Control de temperatura de color en cada brazo o cúpula.

	Control de pared táctil a color o equivalente.

	Temperatura de color ajustable de 3500° K a 5000° K o mejor.

	Diseño de cúpula modular con espacios para permitir la convección de calor natural y compatible con flujo laminar.

	Cúpula construida en aluminio u otro metal para garantizar una buena conducción de calor.

	El Índice de Reproducción de Color (IRC) mayor o igual a 95.

	El Índice de Reproducción de Color rojo mayor o igual a 97 o equivalente.

	Tiempo de vida útil mayor o igual 60.000 horas.

	Intensidad de luz de cúpula principal 160.000 LUX en el campo quirúrgico
medido a distancia de 1 metro.

	Diámetro focal de cúpula principal con rango variable entre 19 a 24 centímetros +/- 1 centímetro o mejor a una distancia de 1 metro.

	Intensidad de luz de cúpula segundaria de acuerdo al fabricante.

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES

	3 mangos o azas de sujeción intercambiables y esterilizables por cada cúpula.

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA

	Dispositivo adecuado para red eléctrica monofásica, 220 v, 50 Hz.

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	Debe incluir todos cables, conectores y otros elementos para que el dispositivo funcione correctamente

	El equipo deberá ser instalado y sujetado con una base fija con rieles de acero desde el piso técnico para que pueda ser maniobrado desde el quirófano, el funcionamiento y capacitación inicial por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente que incluye traslado, desembalaje, limpieza, disposición final de embalaje y otros necesarios

	El dispositivo debe estar calibrado y garantizado su funcionamiento bajo las condiciones de temperatura, humedad, altitud y presión barométrica de lugar donde será instalado

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 9. MESA DE QUIROFANO
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Mesa de cirugía con tablero radiotransparente, accesible al equipo de rayos x, fluoroscopio y arco en C.

	Estructura de base y columna construida en acero inoxidable.

	longitud de mesa con reposacabezas y reposapiernas mínimamente de 2000 mm

	Ancho de tablero sin rieles mínimo de 520 mm.

	Controlada por microprocesador.

	Accionamiento electrohidráulico

	Capacidad de carga en posición centrada de 300 kg o mayor.

	Frenos electrohidráulicos en los 4 extremos de la mesa o equivalente.

	Sistema de frenos auto nivelados, compensación de 4mm o mayor o equivalente.

	Sección de cabeza y piernas intercambiables entre sí, para inversión del paciente.

	Mesa con mínimo 4 planos: Cabecera, Dorso, Pelvis, Miembros inferiores o piernas.

	Control de movimientos en la mesa.

	Control de mano con pantalla LCD o TFT a color que despliegue los movimientos de la mesa.

	Visualización en pantalla de los grados de angulación y desplazamiento de la mesa.

	Alarma anticolisión grafica en el control de mano o equivalente.

	Capacidad de memorizar mínimamente 4 posiciones.

	Indicador de nivel de carga de batería en la mesa y en el control de mano.

	Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0 a 90 grados como mínimo y con movimiento de tijera

	Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de ± 20 grados como mínimo

	MOVIMIENTOS ACCIONADOS CON EL CONTROL DE MANO

	Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 105 cm. con respecto al piso +/- 3 cm.

	Trendelenburg de 30 grados o mayor.

	Trendelenburg inverso de 30 grados o mayor.

	Inclinación lateral izquierda/derecha de 20 grados o mayor.

	Rango de deslizamiento de 230 mm hacia los pies o mayor rango.

	Subir/bajar respaldo: -35°/75° o mayor.

	Flex/Reflex:  –220°/120° o mayor o equivalente.

	Posición cero "0" Mecanismo automático de reposicionamiento de la mesa que permita regresar a su posición horizontal en forma rápida y segura a través del control remoto

	Inversión de paciente.

	Freno y liberación de freno automático.

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES

	Arco de anestesia con fijadores

	Dos soportes para brazo con fijador

	Dos soportes para hombro con fijador

	Dos soportes laterales con fijador

	Cinturón para pacientes con fijador

	Dos pierneras con fijador

	Soporte de piernas para posición de litotomía

	Control alámbrico para el control de movimientos

	Charola portachasis

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA

	Dispositivo adecuado para red eléctrica monofásica, 220 v, 50 hz, placa enchufe tipo euroamericana

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	Debe incluir todos los cables, conectores y otros elementos para que el equipo funcione correctamente

	Instalación, puesta en funcionamiento y capacitación inicial por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente que incluye traslado, desembalaje, limpieza, disposición final de embalaje y otros necesarios

	El equipo debe estar calibrado y garantizado para su funcionamiento bajo las condiciones de temperatura, humedad, altitud y presión barométrica de lugar donde será instalado

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	II.   REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 10. DESFIBRILADOR / MONITOR
CANTIDAD: 2 EQUIPOS
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Con Pantalla LCD TFT a color de 7 plg. o mayor.

	Con Administración de descarga mediante electrodos de desfibrilación o palas.

	Visualización de 3 ondas de ECG en pantalla como mínimo.

	Con diferentes precisiones de energía: 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 J, etc.

	Con selección de energía del panel frontal.

	Con alarmas de frecuencia cardiaca y arritmias.

	Capacidad de la batería pueda realizar 100 ciclos de carga y descarga a máximo nivel de energía como mínimo.

	Batería recargable.

	Registrador térmico integrado.

	Registrador con capacidad de configurarse para imprimir automáticamente marcas de sucesos, cargas, choques y alarmas, como mínimo.

	Con modo DEA.

	Estimulación de marcapasos no invasiva; con forma de onda monofásica, y frecuencia de 30 ppm a 180 ppm con precisión de ± 1,5% o mejor.

	Saturación de oxígeno

	Rango de medición de 0 a 100%

	Resolución del 1%

	Presión no Invasiva (PNI)

	Rango de medición sistólica en adultos 30 - 240 mmHg ± 10 mmHg o mayor

	Rango de medición diastólica en adultos 10 - 220 mmHg ± 10 mmHg o mayor

	Rango de medición arterial media en adultos 20 - 230 mmHg ± 10 mmHg o mayor

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES

	1 cable ECG de 5 latiguillos

	1 Sensor de Saturación reusable paciente adulto.

	1 Sensor de Saturación reusable paciente pediátrico.

	1 Brazalete de presión no invasiva para paciente adulto, reusable.

	1 Brazalete de presión no invasiva para paciente adulto grande, reusable.

	1 Brazalete de presión no invasiva para paciente pediátrico, reusable.

	1 par de palas de desfibrilación adulto.

	10 Parches descartables multifunción

	8 rollos de papel para impresora.

	1 batería

	30 electrodos ECG

	ACCESORIOS OPCIONALES

	Carrito de transporte

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA

	Con fuente de alimentación de 230VaC, 50Hz

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	Debe incluir todos cables, conectores y otros elementos para que el dispositivo funcione correctamente

	El dispositivo debe estar calibrado y garantizado su funcionamiento bajo las condiciones de temperatura, humedad, altitud y presión barométrica de lugar donde será instalado

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 11. INCUBADORA MULTIPARAMETRO NEONATAL
CANTIDAD: 1 EQUIPOS
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Panel con control microprocesado

	Pantalla color de 8,4” o más con parámetros gráficos giratorio

	Con 5 portazuelas ovales y una puerta tipo iris

	Con 8 pasos para tubos y cables

	Con gaveta de Rayos X

	Con sistema de trendelemburg continuo

	Cúpula abatible con traba de seguridad

	Cúpula con 2 puertas amplias o más puertas ya sean frontal o posterior.

	Repisas giratorias incorporadas

	Kit de control servo de Oxigeno con 1 celda de O2 o mejor.

	Balanza incorporada con capacidad de hasta 8 kilos o mas

	Colchón de espuma de tipo antiestrés

	Cúpula con pared doble

	La operación en modo aire y modo piel, mínimamente

	Resolución de temperatura 0.1°C

	Precisión de piel +/- 0.2 °C

	Microfiltro de aire a 0.5u mínimamente

	Eficiencia de filtrado de aire de 99.8% o mejor

	Modo aire entre 20-39°C aprox.

	Modo piel entre 34.0 – 38.0 °C aprox.

	Nivel de ruido menos a 50dBA

	Humedad rango de 30 a 95 RH% o mejor

	Depósito de agua aproximado de 1000ml.

	Alarmas mínimas de: temperatura de piel, temperatura de aire (alta y baja), falladle calentamiento, falla circulación de aire, falla de energía y falla de sistemas y otros.

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES

	Analizador externo de parámetros de temperatura, humedad y radiación

	10 sensores de piel

	4 celdas de oxigeno que deberán ser entregas progresivas hasta el final de la garantía.

	2 colchones anti estrés

	16 filtros de aire

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA

	El equipo debe ser de 220v. y 50Hz. Con cable tipo schuko

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	Debe incluir todos cables, conectores y otros elementos para que el equipo funcione correctamente

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 12. LITHOTRIPTOR INTRACORPOREA
CANTIDAD: 1 EQUIPOS
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	FUNCION

	El equipo es requerido para servicio de Quirófano el cual es usado para destruir cálculos renales mediante impacto transmitido.

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Sistema neumático para fragmentación de cálculos renales

	Modo de usuario mínimo: individual, continuo, automático u otros de uso efectivo

	Pantalla digital

	Energía de salida 0–8 bar ajustable continuo

	Frecuencia de uso 0 - 15 Hz

	Memoria: 3 o más memorias de frecuencia programables

	Tamaños de varillas 0.8 mm (2.4Fr), 1.0 mm (3.0Fr), 1.2 mm (3.6Fr), 1.5 mm (4.5 Fr), 2.0 mm (6.0 Fr)

	Esterilización de las sondas por autoclave, esterilización química o de gas

	Esterilización de la Pieza de mano: esterilización química o de gas

	Calidad y Clasificación 700-1060 hPa EN ISO 13485 u otros similares

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES

	2 Piezas de mano incluyendo manguera de 3 m. o más a prueba de agua.

	10 Varillas de 2 unidades por tamaño

	1 Pedal neumático

	Compresor grado médico silencioso el cual cabe en el carro de transporte  

	Carro Porta equipo

	Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA

	El equipo debe ser de 220v. y 50Hz. Con cable tipo schuko

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	Debe incluir todos cables, conectores y otros elementos para que el dispositivo funcione correctamente

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos



ITEM 13. CARRO DE CURACIONES
CANTIDAD: 1 EQUIPOS
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	El proponente debe mencionar los siguientes datos

	Marca:

	Modelo:

	País de Fabricación:

	Año de Fabricación:

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Carro médico en estructura de acero con contenedores multi-bin en la parte superior.

	Estructura: Acero esmaltado - Tablero superior de ABS con borde saliente, con barandilla de S.S. alrededor para protección.

	Con asa de empuje en un lado del carro para moverlo.

	Con siete cajones en total

	Con parachoques en la parte inferior para su protección

	Con estante deslizante plegable.

	Con cestas para el polvo, soporte de cubetas de acero

	Tamaño total (L*A*H)  - 610*410*970mm

	Rueda - Diámetro 100mm.

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Trinidad vigente, sujeto a verificación.

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.

	RECEPCIÓN

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Trinidad, previa coordinación

	CAPACITACION

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.

	GARANTIAS ADICIONALES

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial

	PLAZO DE ENTREGA

	El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días hábiles a partir de la firma del contrato.

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos













ANEXOS

	PARTE VI
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA


	FORMULARIO 1
	CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y DECLARACION JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

	FORMULARIO 2
	IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE “ASOCIACIONES ACCIDENTALES”

	FORMULARIO 3
	PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA ITEM

	FORMULARIO 4
	PROPUESTA ECONÓMICA














FORMULARIO Nº 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES


    						Lugar y fecha________________________

Señores
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
Presente. -

			
Ref.:  Invitación Pública ON-IP-02-2022 Adquisición de Equipamiento Médico Mayor 
			

A nombre de (Nombre de la empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la Invitación de referencia, por lo que:

I. De las Condiciones del Proceso

a) Declaro y garantizo haber examinado el pliego de condiciones, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

b) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a inhabilitar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

c) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

d) Declaro, que como proponente, no tengo incompatibilidad o estoy impedido de participar en este proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de este documento

II. Declaración Jurada

a) Declaro respetar el desempeño de los empleados de la CSBP asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración será causal de inhabilitación cuando el relacionamiento se realice antes de la presentación de propuestas y causal de descalificación si el relacionamiento se produjera durante la evaluación de propuestas.

b) Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Gerente General de la CSBP, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los empleados de esta institución o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

c) Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

d) Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por la CSBP, entidades públicas y privadas en el último año.  

III.- De la Presentación de Documentos.

Si nuestra propuesta es adjudicada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los siguientes documentos.
     *Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:

a)	Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), inscrito en el Registro de Comercio.
b)	Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.
c)	Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.
d)	Número de Identificación Tributaria (NIT).
e)	Cédula de Identidad vigente del Representante Legal.
f)	Declaración Jurada Voluntaria sobre las Garantías Adicionales descritas en las especificaciones técnicas
g)	Garantía a Primer Requerimiento de cumplimiento de contrato.
h)	Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del bien adjudicado

     *Para empresas Unipersonales
a)	Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos, cuando el representante legal sea diferente al propietario.
b)	Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.
c)	Número de Identificación Tributaria (NIT).
d)	Cédula de Identidad vigente del representante legal o propietario.
e)	Documentación técnica presentada en fotocopia simple.
f)	Garantía a Primer Requerimiento de cumplimiento de contrato.
g)	Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del bien adjudicado
              
Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda.

Asimismo, a nombre de mi empresa, ofrecemos mantener nuestra propuesta por un periodo de ………(indicar número de días que debe ser igual o superior a sesenta (60) días calendario) a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.






(Firma del representante legal del proponente)
(Nombre completo del representante legal)


FORMULARIO Nº 2
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS


1. Nombre o razón social _______________________________________

2. Dirección principal ___________________________________________

3. Ciudad _______________________ País ________________________

4. Teléfonos ___________________Celular: ______________ 

5. Fax ___________________________________

6. Número de Identificación Tributaria (NIT) _________________________

7. Dirección electrónica _________________________________________

8. Nombre original y año de fundación de la empresa

__________________________________________________________

9. Nombre del representante legal _________________________________

10. Documento que lo acredita como representante legal

____(colocar número de testimonio, lugar y fecha)___________________

11. Tipo de organización (unipersonal, sociedad anónima, sociedad accidental, etc.)

__________________________________________________







(Firma del representante legal del proponente)
(Nombre completo del representante legal









FORMULARIO Nº 2
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES*


1. Denominación de la Asociación Accidental____________________________

2. Asociados 

· ______________________________
· ______________________________
· ______________________________

3. Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental

_________(colocar número, lugar y fecha)_________

4. Nombre de la empresa líder ________________________________________

5. Dirección principal _______________________________________________

6. Ciudad _______________________ País _____________________________

7. Teléfonos ______________________________ 

8. Fax  ___________________________________

9. Dirección electrónica _____________________________________________

10. Nombre del representante legal de la asociación accidental 

______________________________________________________________

11. Documento que lo acredita como representante legal

_______________________________________________________________







(Firma del representante legal del proponente)
(Nombre completo del representante legal


· Adicionalmente cada asociado debe llenar el formulario de identificación para empresas.

FORMULARIO N° 3
PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 1. AUTOREFRACTÓMETRO (PEDIÁTRICO)
CANTIDAD: 1 EQUIPO         
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)


	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	  
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	FUNCIÓN
	
	
	

	Equipo para apoyo al profesional en salud en detección, de forma rápida y fácil, problemas visuales de pacientes a partir de los 6 meses, de forma no invasiva.
	
	
	

	CARACTERÍSTICAS
	
	
	

	De fácil uso
	
	
	

	Con modalidades de atraer atención de los niños
Sonido y luces o mejor
	
	
	

	Optometría automática
	
	
	

	Modos de operación
Binocular y/o monocular
	
	
	

	Equipo móvil o fijo
· En caso de móvil (las baterías deben ser recargables y tener una duración mayor a 5hrs)
· Interface exportación de informe inalámbrica o USB
Impresión sin controladores
	
	
	

	REFRACCION
	
	
	

	EQUIVALENTE ESFÉRICO:
· Intervalo: de -7,50 D a +7,50 D en incrementos de 0,25 D o mejor
· Precisión: de -3,50 D a 3,50 D, ± 0,50 D o mejor
· De -7,50 D a < -3,50 D, ± 1,00 D
De > 3,50 D a 6,00 D, ± 1,00 D
	
	
	

	CILÍNDRICO:
· Intervalo: de -0,00 D a +3,00 D en incrementos de 0,25 D o mejor
· Precisión: de 0,00 D a 1,50 D, ± 0,50 D o mejor
De > 1,50 D a 3,00 D, ± 1,00 D
	
	
	

	EJE CILÍNDRICO:
· Intervalo: de 1 a 180 grados en incrementos de 1 grado o mejor
Precisión: ± 5 grados (para valores de cilindro > 0,5 D) o mejor
	
	
	

	TAMAÑO DE LA PUPILA:
· Intervalo: de 4,0 a 9,0 mm en incrementos de 0,1 mm o mejor
Precisión: ± 0,1 mm
	
	
	

	DISTANCIA DE LA PUPILA:
· Intervalo: de 35 mm a 80 mm en incrementos de 1 mm o mejor
Precisión: ± 1 mm o mejor.
	
	
	

	TIEMPO DE SELECCIÓN: 1 s
· Distancia de selección: 1 m ± 5 cm o mejor
Objetivo de fijación: patrón visual aleatorio y sonido audible o mejor
	
	
	

	ACCESORIOS REQUERIDOS
	
	
	

	Maleta de transporte
	
	
	

	Tripoide de cámara (opcional)
	
	
	

	Impresora u opción de acoplar al sistema de la institución
	
	
	

	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
	
	
	

	· Funcionará con red eléctrica monofásica, 220 - 230 v, 50 Hz. (en caso de equipo fijo)
· Cargador de baterías (en caso de equipo móvil)
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo. 
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación.
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	







_____________________________
Nombre del Representante Legal
Firma




ITEM 2. MAGNETOTERAPIA
CANTIDAD: 2 EQUIPOS
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)


	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	 
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	CARACTERÍSTICAS TECNICAS
	
	
	

	Campo magnético de pulso variable de fuerza
	
	
	

	Dirección de flujo magnético constante
	
	
	

	Flujo magnético detectado por electrodos grandes
	
	
	

	Electrodos que generen calor profundo y micro vibraciones o mejor
	
	
	

	De al menos de 3 pasos de temperatura o mejor
	
	
	

	Calentamiento rápido o instantáneo
	
	
	

	De al menos 2 canales de salida
	
	
	

	Controles de temperatura 40°c – 65°c ajustable en 3 pasos o mejor
	
	
	

	Microvibraciones 50-120 veces por segundo o mejor
	
	
	

	Electrodos grandes de al menos 470x200x25mm o mejor
	
	
	

	Carrito de transporte (Opcional)
	
	
	

	ACCESORIOS REQUERIDOS
	
	
	

	2 electrodos grandes (por cada equipo) o mejor
	
	
	

	Cintas de sujeción 
	
	
	

	Detector magnético
	
	
	

	Cables de poder 2m o mejor
	
	
	

	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
	
	
	

	Con fuente de alimentación de 230 VaC, 50 Hz.
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	











______________________________
Nombre del Representante Legal
Firma


















ITEM 3. ELECTROCARDIOGRAFO
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)


	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	 
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	CARACTERÍSTICAS TECNICAS
	
	
	

	PANTALLA:
·  LCD o TFT 
·  A color 
·  Tamaño 7” o mayor
 Con visualización de curvas y valores numéricos
	
	
	

	Teclado alfanumérico para ingresar datos de paciente o mejor
	
	
	

	Muestra todas las ondas de 3,6 o 12 derivaciones o mejor opción 
	
	
	

	Velocidad de al menos 3 velocidades diferentes de 5, 25 y 50 mm/s
	
	
	

	PROGRAMA DE MEDICION DEL ECG
· Mediciones automáticas de la amplitud de las ondas (P, Q, R, S, T)
Mediciones automáticas de los intervalos del ECG (PR, QRS, QT, QTC Y RR)
	
	
	

	Selección de sensibilidad: 5, 10, 20mm/mV o mejor
	
	
	

	Modo de registro manual y automático
	
	
	

	Impresora térmica 
	
	
	

	Impresión de ECG de 3, 4 y 6 canales o mejor 
	
	
	

	Selección de entre al menos 3 formatos de impresión que incluya mediciones, interpretación y datos del paciente.
	
	
	

	Memoria incorporada.
	
	
	

	Capacidad de almacenamiento de estudios de pacientes al menos 100.
	
	
	

	Datos de muestreo de ECG
· Forma de onda
· Información del paciente
· Ajustes de grabación
· Modo de operación
· Frecuencia cardiaca
· Marca de sincronización QRS
Mensajes de error
	
	
	

	Protección contra descargas de desfibrilador
	
	
	

	Detección de marcapasos
	
	
	

	Sistema de alarma audible y visual
· Fallo cardiaco
· Fibrilación ventricular
· Taquicardia
· Bradicardia
· Mala conexión o desprendimiento de electrodo
Ruido
	
	
	

	Software ECG Viewer (opcional)
	
	
	

	Interfaz de comunicación:
· LAN
· RS 232
· USB
O mejor
	
	
	

	Alimentación eléctrica y batería recargable
	
	
	

	ACCESORIOS REQUERIDOS
	
	
	

	1 cable para pacientes de 10 puntas
	
	
	

	1 set de electrodos perilla
	
	
	

	1 set electrodos pinza
	
	
	

	1 gel conductor
	
	
	

	3 pliegos de papel térmico para impresión
	
	
	

	1 cable de poder tipo nema
	
	
	

	Carro de transporte (opcional)
	
	
	

	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
	
	
	

	Deberá funcionar con red eléctrica monofásica, 220 - 230 v, 50 Hz
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	








____________________________
Nombre del Representante Legal
Firma
ITEM 4. PANTOSCOPIO DE PARED
CANTIDAD: 4 EQUIPOS
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)
 

	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	 
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	CARACTERISTICAS TECNICAS
	
	
	

	Unidad de diagnóstico mural.
	
	
	

	Con facilidad de limpieza y desinfección
	
	
	

	MANGOS
	
	
	

	Ergonómicos antideslizantes
	
	
	

	Cable en espiral extendible 2 mtrs o mejor
	
	
	

	Control de intensidad luminosa
	
	
	

	El número de mangos de al menos 3.
	
	
	

	Conexión y reconexión automática de los mangos al extraerlos o introducirlos en el soporte
	
	
	

	CABEZALES
	
	
	

	Compatibles con los mangos.
	
	
	

	Fuente de luz le o xenón
	
	
	

	Tiempo de vida útil de la lampara ≥ 10.000 hrs.
	
	
	

	Con sustitución fácil de lampara
	
	
	

	El número de cabezales al menos 3, o mejor
	
	
	

	Con dispositivo antirrobo (opcional)
	
	
	

	TIPOS DE CABEZALES REQUERIDOS
	
	
	

	Oftalmoscopio
· # aperturas ≥ 5 o mejor
# filtros 2 o mejor (a elección de área)
	
	
	

	Otoscopio
· Aumento 3x o mejor
Transmisión por fibra óptica
	
	
	

	Retinoscopio
· Carcasa a prueba de polvo
Tornillo moleteado 360°
	
	
	

	ACCESORIOS REQUERIDOS
	
	
	

	Espéculos reutilizables para otoscopio 30 piezas, tamaño a elección de la institución
	
	
	

	Lampara de repuesto por cada tipo cabezal.
	
	
	

	Transformador de pared
	
	
	

	Cabezales
· Otoscopio
· Oftalmoscopio
Retinoscopio
	
	
	

	Cable de poder
	
	
	

	Mangos.
	
	
	

	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
	
	
	

	Funcionará con red eléctrica monofásica, 220 - 230 v, 50 Hz
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	










____________________________
Nombre del Representante Legal
Firma









ITEM 5. SILLÓN DE OTORRINOLARINGOLOGIA
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)


	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	  
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	

	Sillón eléctrico para examen de otorrinolaringología
	
	
	

	Para procedimientos en pacientes adultos y pediátricos
	
	
	

	DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
	
	
	

	Movimiento de ascendencia y descendencia
	
	
	

	Reclinación 120º o superior.
	
	
	

	Bajo nivel de ruido
	
	
	

	Altura variable desde mínimo 570 mm o mejor; a máximo 700 mm o mejor.
	
	
	

	Color disponible (especificar)
	
	
	

	Base metálica fija y pesada.
	
	
	

	Rotación 180°c (90°c izquierda y 90°c derecha) o mejor.
	
	
	

	Plataforma del paciente, tapizado con secciones: 
· Cabecera
· Espaldar
· Asiento
· Extensión de piernas
Apoya brazos.
	
	
	

	Tapizado de espuma viscoelástica (memory foam)
	
	
	

	Densidad de espuma 45.
	
	
	

	Movimientos eléctricos 
· Sillón eléctrico motorizado.
· Controles de mando manual.
· Pedal de control o control remoto alámbrico.
Control de mando inalámbrico (opcional).
	
	
	

	Dimensiones aproximadas
Capacidad de carga 100Kg o superior
	
	
	

	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
	
	
	

	Funcionará con red eléctrica monofásica, 220 - 230 v, 50 Hz
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta.
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	










___________________________
Nombre del Representante Legal
Firma


















ITEM 6. EQUIPO DE URETEROSCOPIO SEMIRIGIDO 7fr
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)


	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	  
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	CARACTERISTICAS TECNICAS
	
	
	

	Semirigido con fibra óptica de alta resolución.
	
	
	

	Angulo de visión 0
	
	
	

	Punta distal 7,5fr
	
	
	

	Diseño atraumático.
	
	
	

	Canal de trabajo 5.4fr 430mm de longitud
	
	
	

	Autoclavable
	
	
	

	Equipo ergonómico
	
	
	

	Para entradas de sondas litotricia balística y fibra laser
	
	
	

	ACCESORIOS
	
	
	

	Pinza extractoras de cálculo bidente o dos garras
· Empuñaduras y mango de acero inox
· Sistema de presión negativa o mejor
Estabilidad y fijación para extracción
	
	
	

	Pinza extractora de cálculo tridente o de tres garras
· Empuñaduras y mango de acero inox
· Sistema de presión negativa o mejor
Estabilidad y fijación para extracción
	
	
	

	Canastilla con canal de trabajo
· Empuñaduras y mango de acero inox
· De tres entradas o mejor
· Entradas compatibles o disponibles para sonda, aspiración y cestas extractoras
Diámetro al menos 3fr.
	
	
	

	Canastilla ureteral flexible sin punta
· Mango y acero inoxidable
· Cesta sin punta
· Cables de alta resistencia
Extremadamente flexibles
	
	
	

	Alambre guía zebra 0,035” x 150cm
· Compuesto de nitinol
Punta recta, cónica atraumática que reduce el riesgo de perforación de tejido
	
	
	

	ACCESORIOS REQUERIDOS
	
	
	

	Ureteroscopio
	
	
	

	Pinza extractora de cálculo bidente o dos garras
	
	
	

	Pinza extractora de cálculo tridente o de tres garras
	
	
	

	Canastilla con canal de trabajo
	
	
	

	Canastilla ureteral flexible sin punta
	
	
	

	Alambre guía zebra 0,035” x 150cm
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	










___________________________
Nombre del Representante Legal
Firma










ITEM 7. COLPOSCOPIO
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)


	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	 
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	CARACTERISTICAS TECNICAS
	
	
	

	Colposcopio binocular con brazo articulable
	
	
	

	5 niveles de magnificación (3x, 4x, 7x,11x, 17x) o mejor
	
	
	

	Oculares 12.5x o mejor
	
	
	

	Filtro verde
	
	
	

	Sistema de iluminación
	
	
	

	Adaptador de video integrado
	
	
	

	ESPECIFICACIONES
	
	
	

	Binoculares: recto f=160mm o mejor
	
	
	

	Objetivo:   f:300 mm o mejor
	
	
	

	Oculares:   12,5x amplia angulación o mejor
	
	
	

	Ajuste de dioptrías: -5d a +5d o mejor
	
	
	

	Magnificación total: (3x, 4x, 7x,11x, 17x) o mejor
	
	
	

	Campo visual
	
	
	

	Distancia inter pupilar ajustable 55 mm a 75mm o mejor
	
	
	

	Enfoque:
· Macro: con movimiento del brazo 
· Micro: rango de 10mm o mejor
	
	
	

	Distancia de trabajo: 300 mm o mejor
	
	
	

	ILUMINACION
	
	
	

	Sistema de iluminación o fuente de luz
Foco halógeno, xenón o led
	
	
	

	Campo de iluminación: 60 mm
	
	
	

	Filtro verde
	
	
	

	BRAZO
	
	
	

	Tipo: brazo pantografico
	
	
	

	Rango de alcance total: 700mm o mayor alcance
	
	
	

	Angulo de rotación: 270 grados o mejor
	
	
	

	Elevación: 350 mm o mayor
	
	
	

	COLUMNA
	
	
	

	Base móvil con frenos.
	
	
	

	Altura del objetivo al piso
· Mínimo 1000mm o mejor
· Máximo 1350mm o mejor
	
	
	

	CAMARA
	
	
	

	Captura de video digital.
	
	
	

	Captura de imágenes.
	
	
	

	Imagen en HD 1024x768 o mejor
	
	
	

	Salida de video DVI, HDMI o mejor
	
	
	

	Balance de blancos, manual y automático
	
	
	

	Imagen espejo: rotación normal/ horizontal
	
	
	

	SISTEMA
	
	
	

	Compatible con S:O.: Windows 10 (x64)
	
	
	

	Software o aplicación libre o con licencia personal con opción a cambio de dispositivo.
	
	
	

	Con opción de generar informes
	
	
	

	ACCESORIOS REQUERIDOS
	
	
	

	Cámara CCD para Colpoview
	
	
	

	Monitor de colores
	
	
	

	Binoculares de 45°c de inclinación f=160mm
	
	
	

	Objetivos: f=250mm, 400mm
	
	
	

	Adaptador para cámara CCD: f=65mm
	
	
	

	Cámara compacta CCD: 480 líneas de resolución
	
	
	

	Soporte de colposcopio
	
	
	

	Cables conectores para el funcionamiento del equipo.
	
	
	

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA
	
	
	

	Deberá funcionar con red eléctrica monofásica, 220 - 230 v, 50 Hz.
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta-
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	El proponente deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	



___________________________
Nombre del Representante Legal
Firma
ITEM 8. LAMPARA QUIRURGICA
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)
 

	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	  
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	
	
	

	Tecnología de iluminación de última generación con Leds blancos.
	
	
	

	Iluminación ambiental para cirugías endoscópicas
	
	
	

	2 cúpulas con soportes ligeros y fáciles de manejar
	
	
	

	Opción a crecimiento en el fututo hasta 4 brazos sin necesidad demodificación de la configuración inicial requerida
	
	
	

	Opción de crecimiento en brazos adicionales para cupulas de luz, monitores, cámaras, etc.
	
	
	

	Capacidad de conexión a sistemas de quirófanos integrados.
	
	
	

	Sistema de suspensión con capacidad de soportar giro de ambos brazos continuo de 360 grados.
	
	
	

	Control de intensidad de luz en cada brazo o cúpula.
	
	
	

	Control de temperatura de color en cada brazo o cúpula.
	
	
	

	Control de pared táctil a color o equivalente.
	
	
	

	Temperatura de color ajustable entre 3500° K – 5000° K o mejor.
	
	
	

	Diseño de cúpula modular con espacios para permitir la convección de calor natural y compatible con flujo laminar.
	
	
	

	Cúpula construida en aluminio u otro metal para garantizar una buena conducción de calor.
	
	
	

	El Índice de Reproducción de Color (IRC) mayor o igual a 95.
	
	
	

	El Índice de Reproducción de Color rojo mayor o igual a 97 o equivalente.
	
	
	

	Tiempo de vida útil mayor o igual 60.000 horas.
	
	
	

	Intensidad de luz de cúpula principal 160.000 LUX en el campo quirúrgico
medido a distancia de 1 metro.
	
	
	

	Diámetro focal de cúpula principal con rango variable entre 19 a 24 centímetros +/- 1 centímetro o mejor, a una distancia de 1 metro.
	
	
	

	Intensidad de luz de cúpula segundaria de acuerdo al fabricante.
	
	
	

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES
	
	
	

	3 mangos o azas de sujeción intercambiables y esterilizables por cada cúpula.
	
	
	

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA
	
	
	

	Dispositivo adecuado para red eléctrica monofásica, 220 v, 50 Hz.
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	Debe incluir todos cables, conectores y otros elementos para que el dispositivo funcione correctamente
	
	
	

	El equipo deberá ser instalado y sujetado con una base fija con rieles de acero desde el piso técnico para que pueda ser maniobrado desde el quirófano, el funcionamiento y capacitación inicial por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente que incluye traslado, desembalaje, limpieza, disposición final de embalaje y otros necesarios
	
	
	

	El dispositivo debe estar calibrado y garantizado su funcionamiento bajo las condiciones de temperatura, humedad, altitud y presión barométrica de lugar donde será instalado
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	










___________________________
Nombre del Representante Legal
Firma









ITEM 9. MESA DE QUIROFANO
CANTIDAD: 1 EQUIPO
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)

	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	 
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	
	
	

	Mesa de cirugía con tablero radiotransparente, accesible al equipo de rayos x, fluoroscopio y arco en C.
	
	
	

	Estructura de base y columna construida en acero inoxidable.
	
	
	

	longitud de mesa con reposacabezas y reposapiernas mínimamente de 2000 mm
	
	
	

	Ancho de tablero sin rieles mínimo de 520 mm.
	
	
	

	Controlada por microprocesador.
	
	
	

	Accionamiento electrohidráulico
	
	
	

	Capacidad de carga en posición centrada de 300 kg o mayor.
	
	
	

	Frenos electrohidráulicos en los 4 extremos de la mesa o equivalente
	
	
	

	Sistema de frenos auto nivelados, compensación de 4mm o mayor o equivalente.
	
	
	

	Sección de cabeza y piernas intercambiables entre sí, para inversión del paciente.
	
	
	

	Mesa con mínimo 4 planos: Cabecera, Dorso, Pelvis, Miembros inferiores o piernas.
	
	
	

	Control de movimientos en la mesa.
	
	
	

	Control de mano con pantalla LCD o TFT a color que despliegue los movimientos de la mesa.
	
	
	

	Visualización en pantalla de los grados de angulación y desplazamiento de la mesa.
	
	
	

	Alarma anticolisión grafica en el control de mano o equivalente.
	
	
	

	Capacidad de memorizar mínimamente 4 posiciones.
	
	
	

	Indicador de nivel de carga de batería en la mesa y en el control de mano.
	
	
	

	Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0 a 90 grados como mínimo y con movimiento de tijera
	
	
	

	Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de ± 20 grados como mínimo
	
	
	

	MOVIMIENTOS ACCIONADOS CON EL CONTROL DE MANO
	
	
	

	Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 105 cm. con respecto al piso +/- 3 cm.
	
	
	

	Trendelenburg de 30 grados o mayor.
	
	
	

	Trendelenburg inverso de 30 grados o mayor.
	
	
	

	Inclinación lateral izquierda/derecha de 20 grados o mayor.
	
	
	

	Rango de deslizamiento de 230 mm hacia los pies o mayor rango.
	
	
	

	Subir/bajar respaldo: -35°/75° o mayor.
	
	
	

	Flex/Reflex:  –220°/120° o mayor o equivalente.
	
	
	

	Posición cero "0" Mecanismo automático de reposicionamiento de la mesa que permita regresar a su posición horizontal en forma rápida y segura a través del control remoto
	
	
	

	Inversión de paciente.
	
	
	

	Freno y liberación de freno automático.
	
	
	

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES
	
	
	

	Arco de anestesia con fijadores
	
	
	

	Dos soportes para brazo con fijador
	
	
	

	Dos soportes para hombro con fijador
	
	
	

	Dos soportes laterales con fijador
	
	
	

	Cinturón para pacientes con fijador
	
	
	

	Dos pierneras con fijador
	
	
	

	Soporte de piernas para posición de litotomía
	
	
	

	Control alámbrico para el control de movimientos
	
	
	

	Charola portachasis
	
	
	

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA
	
	
	

	Dispositivo adecuado para red eléctrica monofásica, 220 v, 50 hz, placa enchufe tipo euroamericana
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	Debe incluir todos los cables, conectores y otros elementos para que el equipo funcione correctamente
	
	
	

	Instalación, puesta en funcionamiento y capacitación inicial por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente que incluye traslado, desembalaje, limpieza, disposición final de embalaje y otros necesarios
	
	
	

	El equipo debe estar calibrado y garantizado para su funcionamiento bajo las condiciones de temperatura, humedad, altitud y presión barométrica de lugar donde será instalado
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	


Nombre del Representante Legal
Firma

ITEM 10. DESFIBRILADOR / MONITOR
CANTIDAD: 2 EQUIPOS
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)
 

	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	  
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	
	
	

	Con Pantalla LCD TFT a color de 7 plg. o mayor.
	
	
	

	Con Administración de descarga mediante electrodos de desfibrilación o palas.
	
	
	

	Visualización de 3 ondas de ECG en pantalla como mínimo.
	
	
	

	Con diferentes precisiones de energía: 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 J, etc.
	
	
	

	Con selección de energía del panel frontal.
	
	
	

	Con alarmas de frecuencia cardiaca y arritmias.
	
	
	

	Capacidad de la batería pueda realizar 100 ciclos de carga y descarga a máximo nivel de energía como mínimo.
	
	
	

	Batería recargable.
	
	
	

	Registrador térmico integrado.
	
	
	

	Registrador con capacidad de configurarse para imprimir automáticamente marcas de sucesos, cargas, choques y alarmas, como mínimo.
	
	
	

	Con modo DEA.
	
	
	

	Estimulación de marcapasos no invasiva; con forma de onda monofásica, y frecuencia de 30 ppm a 180 ppm con precisión de ± 1,5% o mejor.
	
	
	

	Saturación de oxígeno
	
	
	

	Rango de medición de 0 a 100%
	
	
	

	Resolución del 1%
	
	
	

	PRESIÓN NO INVASIVA (PNI)
	
	
	

	Rango de medición sistólica en adultos 30 - 240 mmHg ± 10 mmHg o mayor
	
	
	

	Rango de medición diastólica en adultos 10 - 220 mmHg ± 10 mmHg o mayor
	
	
	

	Rango de medición arterial media en adultos 20 - 230 mmHg ± 10 mmHg o mayor
	
	
	

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES
	
	
	

	1 cable ECG de 5 latiguillos
	
	
	

	1 Sensor de Saturación reusable paciente adulto.
	
	
	

	1 Sensor de Saturación reusable paciente pediátrico.
	
	
	

	1 Brazalete de presión no invasiva para paciente adulto, reusable.
	
	
	

	1 Brazalete de presión no invasiva para paciente adulto grande, reusable.
	
	
	

	1 Brazalete de presión no invasiva para paciente pediátrico, reusable.
	
	
	

	1 par de palas de desfibrilación adulto.
	
	
	

	10 Parches descartables multifunción
	
	
	

	8 rollos de papel para impresora.
	
	
	

	1 batería
	
	
	

	30 electrodos ECG
	
	
	

	ACCESORIOS OPCIONALES
	
	
	

	Carrito de transporte
	
	
	

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA
	
	
	

	Con fuente de alimentación de 230VaC, 50Hz
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en La Paz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	Debe incluir todos cables, conectores y otros elementos para que el dispositivo funcione correctamente
	
	
	

	El dispositivo debe estar calibrado y garantizado su funcionamiento bajo las condiciones de temperatura, humedad, altitud y presión barométrica de lugar donde será instalado
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
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Firma
ITEM 11. INCUBADORA MULTIPARAMETRO NEONATAL
CANTIDAD: 1 EQUIPOS
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)


	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	  
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	
	
	

	Panel con control microprocesado
	
	
	

	Pantalla color de 8,4” o más con parámetros gráficos giratorio
	
	
	

	Con 5 portazuelas ovales y una puerta tipo iris
	
	
	

	Con 8 pasos para tubos y cables
	
	
	

	Con gaveta de Rayos X
	
	
	

	Con sistema de trendelemburg continuo
	
	
	

	Cúpula abatible con traba de seguridad
	
	
	

	Cúpula con 2 puertas amplias o más puertas ya sean frontal o posterior.
	
	
	

	Repisas giratorias incorporadas
	
	
	

	Kit de control servo de Oxigeno con 1 celda de O2 o mejor
	
	
	

	Balanza incorporada con capacidad de hasta 8 kilos o mas
	
	
	

	Colchón de espuma de tipo antiestrés
	
	
	

	Cúpula con pared doble
	
	
	

	La operación en modo aire y modo piel, mínimamente
	
	
	

	Resolución de temperatura 0.1°C
	
	
	

	Precisión de piel +/- 0.2 °C
	
	
	

	Microfiltro de aire a 0.5u mínimamente
	
	
	

	Eficiencia de filtrado de aire de 99.8% o mejor
	
	
	

	Modo aire entre 20-39°C aprox.
	
	
	

	Modo piel entre 34.0 – 38.0 °C aprox.
	
	
	

	Nivel de ruido menos a 50dBA
	
	
	

	Humedad rango de 302 a 95 RH% o mejor
	
	
	

	Depósito de agua aproximado de 1000ml.
	
	
	

	Alarmas mínimas de: temperatura de piel, temperatura de aire (alta y baja), falladle calentamiento, falla circulación de aire, falla de energía y falla de sistemas y otros.
	
	
	

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES
	
	
	

	Analizador externo de parámetros de temperatura, humedad y radiación
	
	
	

	10 sensores de piel
	
	
	

	4 celdas de oxigeno que deberán ser entregas progresivas hasta el final de la garantía.
	
	
	

	2 colchones anti estrés
	
	
	

	16 filtros de aire
	
	
	

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA
	
	
	

	El equipo debe ser de 220v. y 50Hz. Con cable tipo schuko
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	Debe incluir todos cables, conectores y otros elementos para que el equipo funcione correctamente
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	









___________________________
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ITEM 12. LITHOTRIPTOR INTRACORPOREA
CANTIDAD: 1 EQUIPOS
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)
 

	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	  
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	FUNCION
	
	
	

	El equipo es requerido para servicio de Quirófano el cual es usado para destruir cálculos renales mediante impacto transmitido.
	
	
	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	
	
	

	Sistema neumático para fragmentación de cálculos renales
	
	
	

	Modo de usuario mínimo: individual, continuo, automático u otros de uso efectivo
	
	
	

	Pantalla digital
	
	
	

	Energía de salida 0–8 bar ajustable continuo
	
	
	

	Frecuencia de uso 0 - 15 Hz
	
	
	

	Memoria: 3 o más memorias de frecuencia programables
	
	
	

	Tamaños de varillas 0.8 mm (2.4Fr), 1.0 mm (3.0Fr), 1.2 mm (3.6Fr), 1.5 mm (4.5 Fr), 2.0 mm (6.0 Fr)
	
	
	

	Esterilización de las sondas por autoclave, esterilización química o de gas
	
	
	

	Esterilización de la Pieza de mano: esterilización química o de gas
	
	
	

	Calidad y Clasificación 700-1060 hPa EN ISO 13485 u otros similares
	
	
	

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES
	
	
	

	2 Piezas de mano incluyendo manguera de 3 m. o más a prueba de agua.
	
	
	

	10 Varillas de 2 unidades por tamaño
	
	
	

	1 Pedal neumático
	
	
	

	Compresor grado médico silencioso el cual cabe en el carro de transporte  
	
	
	

	Carro Porta equipo
	
	
	

	Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
	
	
	

	REQUERIMIENTO DE ENERGIA
	
	
	

	El equipo debe ser de 220v. y 50Hz. Con cable tipo schuko
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	Debe incluir todos cables, conectores y otros elementos para que el dispositivo funcione correctamente
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	









___________________________
Nombre del Representante Legal
Firma















ITEM 13. CARRO DE CURACIONES
CANTIDAD: 1 EQUIPOS
	

	PARA SER LLENADO POR LA CSBP
	Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
	PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP
	OBSERVACIONES

	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS
	PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE
	(especificar el porqué del puntaje asignado)


	El proponente debe mencionar los siguientes datos
	 
	  
	 

	Marca: 
	 
	 
	 

	Modelo: 
	 
	 
	 

	País de Fabricación:
	
	
	

	Año de Fabricación:
	 
	 
	 

	REQUISITOS BASICOS (10 puntos)
	
	
	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	
	
	

	Carro médico en estructura de acero con contenedores multi-bin en la parte superior.
	
	
	

	Estructura: Acero esmaltado - Tablero superior de ABS con borde saliente, con barandilla de S.S. alrededor para protección.
	
	
	

	Con asa de empuje en un lado del carro para moverlo.
	
	
	

	Con siete cajones en total
	
	
	

	Con parachoques en la parte inferior para su protección
	
	
	

	Con estante deslizante plegable.
	
	
	

	Con cestas para el polvo, soporte de cubetas de acero
	
	
	

	Tamaño total (L*A*H) - 610*410*970mm
	
	
	

	Rueda - Diámetro 100mm.
	
	
	

	DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485, IEC 6060-1 o equivalente, que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	El equipo, marca o fabricante deberá contar con registro FDA o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación.
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Trinidad vigente, sujeto a verificación.
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR – MANUALES
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	

	La empresa en caso de ser adjudicada, al momento de entregar el equipo deberá entregar el Manual, guía u otro documento para el mantenimiento técnico del equipo.
	
	
	

	PRE-INSTALACIÓN E INSTALACIÓN
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	

	La empresa proponente, posterior a la recepción y conformidad del equipo, deberá coordinar la ubicación e instalación del mismo.
	
	
	

	RECEPCIÓN
	
	
	

	El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Trinidad, previa coordinación
	
	
	

	CAPACITACION
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	TECNICA: debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO Y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	

	GARANTIAS ADICIONALES
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción, deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	

	El proponente adjudicado deberá presentar garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5%
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. Para tal efecto, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de Servicio Técnico adjunta a la propuesta.
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
Disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres (3) años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. Para tal efecto el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía de provisión de repuestos.
	
	
	

	En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores.
	
	
	

	SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO:
Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma deberá ser hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera.
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Deberá ser semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) Si son necesarios para la prevención del equipo.
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Deberá ser con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores.  En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en 24 horas de notificada la falla y la reparación no debe exceder los 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento, salvo excepciones debidamente justificadas que ameritaran un análisis y tratamiento especial
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días hábiles a partir de la firma del contrato.
	
	
	

	Una vez realizada la entrega, previa coordinación, el proponente tendrá un plazo de 10 días calendario para realizar la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	

	REQUISITOS CALIFICABLES (50 puntos)
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
Garantía mayor a 2 años: 10 puntos
Garantía de 2 años:  0 puntos
	
	
	

	ORIGEN: De preferencia origen americano, europeo o japonés. El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
Origen americano, europeo o japonés: 10 puntos
Otros:  0 puntos.
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
3 o más mejoras: 15 puntos
2 mejoras: 10 puntos
1 mejora:  5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: el proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo.
5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos
3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos
1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos
Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	

	
	
	TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE:
	


Nombre del Representante Legal
Firma
FORMULARIO N° 4
PROPUESTA ECONÓMICA 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:................................................................

	Información de la CSBP
	PROPUESTA
(DEBE SER COMPLETADA POR EL PROPONENTE)

	ITEM, 
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	CANTIDAD SOLICITADA
	PLAZO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIO)
	PLAZO DE ENTREGA
	CANTIDAD OFERTADA
	PRECIO
UNITARIO
	PRECIO
TOTAL

	1
	AUTOREFRACTÓMETRO (PEDIÁTRICO)
	1
	60
	
	
	
	

	2
	MAGNETOTERAPIA
	2
	60
	
	
	
	

	3
	ELECTROCARDIOGRAFO
	1
	45
	
	
	
	

	4
	PANTOSCOPIO DE PARED
	4
	60
	
	
	
	

	5
	SILLÓN DE OTORRINOLARINGOLOGIA
	1
	60
	
	
	
	

	6
	EQUIPO DE URETEROSCOPIO FLEXIBLE
	1
	60
	
	
	
	

	7
	COLPOSCOPIO
	1
	60
	
	
	
	

	8
	LAMPARA QUIRURGICA
	1
	60
	
	
	
	

	9
	MESA DE QUIROFANO
	1
	60
	
	
	
	

	10
	DESFIBRILADOR / MONITOR
	2
	45
	
	
	
	

	11
	INCUBADORA MULTIPARAMETRO NEONATAL
	1
	60
	
	
	
	

	12
	LITHOTRIPTOR INTRACORPOREA
	1
	60
	
	
	
	

	13
	CARRO DE CURACION DE ENFERMERIA
	1
	45
	
	
	
	

	Total propuesta en numeral
	

	Total propuestas en literal






___________________________
Nombre del Representante Legal
Firma

· Se tiene establecido que al momento de ingresar los datos económicos tanto para los precios unitarios y totales se tiene que utilizar 2 decimales, esto para evitar errores al momento de realizar la evaluación económica.




Cite: ON-AL-C - BBSS N°____/2022

MODELO CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE EQUPO MEDICO MAYOR

Conste por el presente documento privado un Contrato de Adquisición de Bienes - Compra de Equipo Médico Mayor, que previo reconocimiento de firmas y rúbricas, será elevado a documento público, que se suscribe al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA. (PARTES).

Son Partes del presente Contrato:
1.1. La CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA, representada legalmente por ………………, con CI N° ……., (cargo) en mérito al  Poder Especial N° …./20.., de (fecha) de 20.., otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 050, del Distrito Judicial de la ciudad de La Paz, a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro, que en adelante se denominará la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA (CSBP).

1.2. La empresa _______________, inscrita en el Registro de Comercio bajo la Matricula N° ______, con NIT N° __________, con domicilio en _______________, de la ciudad de (ciudad) y representada legalmente por ___________, con CI No. ________, mediante Testimonio de Poder No. ___/____, de __ de ______ de 20__, otorgado ante la Notaría de Fe Pública No. ___, del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, a cargo de ____________, que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

A los efectos del presente Contrato, las personas jurídicas identificadas en los numerales 1.1. y 1.2. anteriores, podrán denominarse en su conjunto como PARTES y de manera individual como PARTE.

SEGUNDA. (ANTECEDENTES). 
2.1.	En cumplimiento del Reglamento de Compras de la CSBP – Versión 3 – Aprobado mediante Resolución No. 011/2022 del Directorio de la CSBP, de 23 de febrero de 2022, se ha llevado a cabo la (Modalidad de Contratación) N° ___/2022 PROVISION DE DE EQUIPO MEDICO MAYOR. 
2.2.	En fecha __ de _______ de 2022, la Comisión de Calificación emitió el Informe de Calificación N°……..
2.3.	Mediante _________ N° ___/2022, de __ de ______ de 2022, la Gerente de Administración y Finanzas y el Gerente Médico han otorgado su Aprobación del Gasto y Adjudicación del Proceso, a consecuencia de lo que se ha remitido al PROVEEDOR la Nota de Adjudicación CITE: __________.
2.4.	En atención a la instrucción de registrada mediante Hoja de Ruta N° _____, se procede a elaborar el presente Contrato bajo el tenor de las siguientes cláusulas y condiciones.

TERCERA. (OBJETO). 
El objeto del presente Contrato es establecer los términos y condiciones a que se sujetará la Adquisición de Bienes - Compra de Equipamiento de Equipo Médico Mayor, en adelante los BIENES, de acuerdo a las condiciones establecidas en las siguientes cláusulas.

CUARTA. (CONDICIONES GENERALES). 
Las condiciones en cuanto a calidad, plazos, recepción y demás características de la adquisición de los BIENES, que deberá cumplir el PROVEEDOR, son las que se encuentran debidamente detalladas en las Especificaciones Técnicas de esta adquisición y en la propuesta presentada y adjudicada, mismas que forman parte del presente Contrato y deberán ser cumplidas a cabalidad.

QUINTA. (PRECIO Y FORMA DE PAGO).
La CSBP, de acuerdo al siguiente detalle, cancelará un precio total de Bs______.- (________________ 00/100 BOLIVIANOS), previa presentación de la factura y de la nota o acta de recepción firmada y sellada por el responsable de la CSBP:

	Nº ÍTEM
	DESCRIPCION ÍTEM
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO 
	COSTO TOTAL

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTALES
	
	
	



El pago se efectuará mediante cheque y/o transferencia bancaria a nombre del representante legal del PROVEEDOR.  

SEXTA. (PLAZO). 
El PROVEEDOR deberá hacer entrega de los BIENES adquiridos por la CSBP en los plazos máximos que se detallan a continuación y que se computarán a partir del día de la firma del presente Contrato.

	Nº ÍTEM
	DESCRIPCION ÍTEM
	CANTIDAD
	PLAZO EN DIAS CALENDARIO 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



SEPTIMA. (COORDINACION).   
El PROVEEDOR, a través de su representante legal, se compromete a coordinar y absolver consultas y observaciones relacionadas a la ejecución del presente Contrato. Para el efecto, se realizarán las reuniones de coordinación que se consideren convenientes a criterio de la CSBP, en la que participarán además del representante legal del PROVEEDOR y del personal técnico de la CSBP, el personal que las Partes consideren pertinente. 

OCTAVA. (RESPONSABILIDADES).
La CSBP ha adjudicado la presente adquisición en favor del PROVEEDOR, basándose en los antecedentes de calidad, responsabilidad, experiencia y prestigio del PROVEEDOR, por lo que éste se compromete al cumplimiento del objeto del presente Contrato en óptimas condiciones, principalmente, en cuanto a la calidad, origen, vigencia y estado de los BIENES, no pudiendo transferir o subrogar a terceros las obligaciones asumidas.

NOVENA. (MULTAS).
La CSBP ante el incumplimiento del PROVEEDOR respecto de las obligaciones asumidas en este Contrato, aplicará una multa equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) (dependerá de lo establecido por la Unidad Solicitante) del importe correspondiente a los BIENES que falten entregar, por cada día de atraso en la entrega.

DECIMA. (GARANTIAS).
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
[bookmark: _Hlk101716087]10.1.	El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y la fiel ejecución del presente Contrato, en todas sus partes, con la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato N° _______, por Bs_________.- (_________________ 00/100), emitida por _____________ S.A., con vencimiento al __ de ________ de 20__, a la orden de la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA por el siete por ciento (7%) del valor total del Contrato.
10.2.	El importe de dicha garantía, en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la CSBP sin necesidad de trámite o acción judicial alguna, solamente a su simple requerimiento ante la entidad financiera que emitió la garantía.
10.3.	El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la CSBP, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma, bajo su responsabilidad.

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO 
El PROVEEDOR en cumplimiento a normas de la CSBP, a tiempo de hacer la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato, presentará a la CSBP una Garantía a Primer Requerimiento de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, equivalente al 1,5% (uno coma cinco por ciento) del monto total del presente Contrato.
 
El PROVEEDOR garantiza el correcto funcionamiento de maquinaria y/o equipo, con la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato N° _______, por Bs_________.- (_________________ 00/100), emitida por _____________ S.A., con vencimiento al __ de ________ de 20__, a la orden de la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA por el uno coma cinco por ciento (1,5%) del valor total del Contrato.

DECIMO PRIMERA. (RESOLUCION).
El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

	11.1.	Por Cumplimiento de Contrato:  De forma normal, tanto la CSBP como el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas PARTES hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él; aspecto que se hará constar por escrito, mediante el Certificado de Cumplimiento de Contrato emitido por la CSBP.
	11.2.	Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso, la CSBP podrá resolver el presente Contrato de manera unilateral y sin necesidad de intervención judicial de ninguna naturaleza, por las siguientes causales:
a)	Disolución de la empresa del PROVEEDOR.
b)	Quiebra declarada de la empresa del PROVEEDOR.
c)	Suspensión de la provisión sin justificación por parte del PROVEEDOR.
d)	Incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas de la provisión sin que el PROVEEDOR haya tramitado ante la CSBP la ampliación de plazo.
e)	Si el PROVEEDOR entrega BIENES no adjudicados en calidad de sustitución, cambio o reemplazo no autorizados por la CSBP.
f)	A exclusiva decisión de la CSBP, cuando los montos acumulados por concepto de multas sean iguales o superiores al 10% del valor total del Contrato.
g)	De manera obligatoria, cuando la suma de las multas acumuladas alcance al 20% del valor total del Contrato.
11.3.	Reglas aplicables a la Resolución: Para proceder a la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la CSBP dará aviso escrito mediante carta notariada al PROVEEDOR de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. 

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del contrato, la CSBP expresará por escrito su conformidad a la solución y la nota de intención de Resolución será retirada. (Este párrafo es referencial y la CSBP se reserva el uso según del tipo de bien a adquirir) 

DECIMO SEGUNDA. (IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).
La CSBP ni el PROVEEDOR serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones respectivas, en caso de eventos conceptuados como fortuitos o fuerza mayor. 

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable, que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendio, inundaciones y otros desastres naturales). 

Se refuta como caso fortuito, al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.). 

Cualquier suspensión de la ejecución en estos casos, será limitada al periodo en que la causa o sus consecuencias existieren. Si la imposibilidad resultante permaneciera por más de 30 días hábiles, cualquiera de las PARTES podrá optar por la resolución del Contrato, quedando en este caso obligadas las PARTES al cumplimiento de las obligaciones recíprocamente debidas hasta la fecha del comienzo de dicha imposibilidad. 

DECIMO TERCERA. (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO).
Forman parte del presente Contrato: El Reglamento de Compras de la CSBP – Versión 3 – Aprobado mediante Resolución No. 011/2022 del Directorio de la CSBP, de 23 de febrero de 2022, las Especificaciones Técnicas del proceso de contratación que da lugar a la suscripción del presente Contrato y la propuesta presentada y adjudicada por el PROVEEDOR.

DECIMO CUARTA. (MODIFICACIONES AL CONTRATO). 
La CSBP, podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la provisión, siempre que no afecten la esencia del presente Contrato y, con tal propósito, tendrá la facultad para solicitar por escrito al PROVEEEDOR, el incremento, modificación del contrato, así como la ampliación del plazo por necesidad institucional debidamente justificadas. Las referidas modificaciones, se realizará a través del contrato modificatorio correspondiente. Las causas modificatorias deben ser sustentadas por informes técnicos y legales. 

El contrato modificatorio sólo admite el incremento o la disminución hasta el diez (10) por ciento del precio originalmente convenido en el Contrato. En caso de que signifique una disminución en el servicio, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El Contrato Modificatorio, debe ser emitido y suscrito en forma previa a la ejecución de la modificación, por lo que no constituye un documento regularizador.
El incremento, modificación o reducción en la cantidad del BIEN, así como la existencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, necesidad institucional o suspensión de la provisión del BIEN, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, debiendo establecerse de forma clara el lapso de la ampliación.

DECIMO QUINTA. (OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN). - Los materiales producidos e información a la que tuviere acceso el PROVEEDOR contratado durante o después de la suscripción del contrato, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación sin previa autorización de la CSBP. 

DECIMO SEXTA. ((SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). - En caso surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente Contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del presente Contrato, la propuesta adjudicada y las Especificaciones Técnicas.
Todo litigio, discrepancia, cuestión, reclamación, interpretación o controversia resultante u originada en el presente Contrato, será resuelta definitivamente mediante arbitraje.
Se acuerda que el arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia y será administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje que la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA (CSBP) elija.
Las PARTES hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el Laudo Arbitral que se dicte, renunciando expresamente y desistiendo anticipadamente al recurso de anulación del Laudo Arbitral. 
Ningún proceso de conciliación o arbitraje planteado por las partes podrá suspender las obligaciones de cumplimiento de este Contrato por el PROVEEDOR salvo acuerdo de PARTES.
DECIMA SEPTIMA (DOMICILIO).
Las Partes, para todas las incidencias del presente Contrato, constituyen como domicilio especial, a efecto de su notificación:
· CSBP - La Paz Bolivia, Calle Federico Zuazo Edif. Gundlach Piso 22.

· PROVEEDOR - __________________.

DECIMO OCTAVA. (DE LOS GASTOS NOTARIALES). 
El PROVEEDOR se obliga a cancelar los gastos emergentes del reconocimiento de firmas del presente Contrato ante Notario de Fe Pública.

DECIMO SEPTIMA. (ACEPTACION).
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, las Partes firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y valor legal, en la ciudad de (señalar ciudad), a los ______ días del mes de ________ del año dos mil veintidós.
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